La ditta fornitrice dovra far pervenire la seguente documentazione (in cartaceo ed in PDF) alla
S.C. Progettazione e Manutenzione Edile ed Impianti per la fissazione della data del collaudo:

1) Contratto di fornitura e offerta
2) Numero di repertorio e CND
3)Manuale d’'uso in lingua italiana in cartaceo (da consegnare agli utilizzatori) e in PDF

4) Dichiarazione di conformita CE a Direttiva 93/42/CE con indicazione della classe di rischio per
MDD o Direttiva 98/79/CE per IVD o ad altre specifiche direttive. Certificato di marcatura CE
rilasciato dalOrganismo Notificato.

Inoltre all'atto del collaudo la ditta fornitrice dovra garantire 'esecuzione delle verifiche elettriche e
la fornitura di ogni eventuale materiale necessario a garantire la valutazione della piena
funzionalita dell’apparecchio oltre a garantire la formazione del personale utilizzatore all'utilizzo
presso i reparti dell'lstituto.

il Direttore

ing. Ciro Frattolillo
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